
Escoger 
una botella

Mantener la botella 
en posición vertical.

Retirar el protector 
de garantía del grifo. 

Cambiar el filtro 
anti-bacteriano

Elegir la 
mascarilla 
adaptada

Para cada paciente.

Ponerlo entre el Kit y 
las mascarillas.

A la talla y la morfolo-
gía del paciente.

A la intervención prac-
ticada.

Siempre transparente.

Administrar KALINOX®

Abrir el grifo (girar la rueda azul 
hasta la posición “I”).

Regular el caudal (rueda gris) 
según la ventilación espontanea 
del paciente.

Pedir al paciente que se ajuste la 
mascarilla y que respire 
normalmente.

Inhalar durante 3 minutos 
consecutivos antes de empezar la 
intervención.

Seguir con la inhalación durante 
toda la intervención, hasta un 
máximo de 1 h de forma continua-
da.

Verificar regularmente que el 
paciente mantenga el contacto 
verbal durante la administración.

Una vez 
terminado

Poner el caudalime-
tro en posición “0” 
(rueda gris).

Cerrar el grifo (girar 
la rueda azul hasta la 
posición “O”).

Mantener al paciente 
en reposo durante 5 
minutos después de 
la inhalación.

Guardar la botella. 

Conectar 
el Kit de 

administración

Si la presión es 
inferior a 10 bares, 
cambiar la botella.

Kit utilizable 15 
veces.

Mascarillas 
transparentes de un 

solo uso.

El paciente debe 
inhalar durante 

toda la 
intervención.

Recuerde: debe 
comunicar inmediata-
mente cualquier pér-
dida o sustracción al 
servicio de farmacia.

Filtro de un solo 
uso.

Verificar la presión 
restante en la botella:
- La válvula unidirec-
cional del Kit 
se conecta 
sobre la oliva 
del reductor.
- La válvula a 
demanda se conecta a 
la toma rápida.

Conectar el Kit elegido:

61 2 43 5

 Kit estándar
 

Kit con válvula a 
demanda
 
En atención dental, 
dispositivo odonto-
lógico.

Las botellas 5 l 
pueden tratar 15 

pacientes a 9 l/min 
durante 10 
minutos.

Protocolo KALINOX®
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