
1. ¿QUÉ ES EL NITRÓGENO LÍQUIDO MEDICINAL PS DE AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

El Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y conservación de tejidos humanos fabricado por Air Liquide Healthcare España es un producto sanitario clase IIa de acuerdo con la Regla 2 del anexo VIII 
del Reglamento (UE) 745/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de Abril de 2017.

Uso previsto: el Nitrógeno Líquido Medicinal PS fabricado por Air Liquide Healthcare España se utiliza en criopreservación y en el almacenamiento de tejidos humanos, prácticas de congelación de células y tejidos 
humanos a -196°C, sin ningún contacto directo con muestras humanas.

La criopreservación se logra mediante:
- congelación lenta, para lo cual se recomienda utilizar un crioprotector.

- vitrificación cerrada donde se recomienda utilizar un crioprotector.

La prestación técnica reivindicada es la criopreservación, es decir, el almacenamiento a largo plazo de tejidos y células humanas manteniendo una temperatura de -196°C.
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Lea con atención y en su totalidad estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Guarde estas instrucciones, podría tener que volver a leerlas. 

Si tiene cualquier otra pregunta, diríjase a su proveedor habitual. 

INSTRUCCIONES DE USO DEL NITROGENO LÍQUIDO MEDICINAL PS PARA 
CRIOPRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TEJIDOS HUMANOS 

Distribuidor en Portugal: Air Liquide Medicinal S.L. - R. Dr. António Loureiro Borges, nº4 - 3º 
                                           Arquiparque - Miraflores - 1495-131 ALGÉS / PORTUGAL

Fabricante:   Fabricante: Air Liquide Healthcare España S.L. - C/ San Norberto, 23 - 28021, Madrid / ESPAÑA
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CÓDIGO COMERCIAL Producto Sanitario

M4122RL Nitrógeno Líquido Medicinal PS Tanque fijo

M4100R18RLA001 Nitrógeno Líquido Medicinal PS  Recipiente Transportable de Líquido Criogénico de 180 L

M4100R23RLA001 Nitrógeno Líquido Medicinal PS  Recipiente Transportable de Líquido Criogénico de 230 L

2. INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE UTILIZAR NITRÓGENO LÍQUIDO MEDICINAL PS

El beneficio clínico asociado al Nitrógeno Líquido Medicinal PS en aplicaciones de criopreservación es el posible uso de muestras criopreservadas descongeladas para su reintroducción en el cuerpo humano, 
sabiendo que la capacidad funcional de las muestras puede verse seriamente afectada por la edad, diferentes condiciones médicas, incluidos los síndromes genéticos, y por tratamiento. La criopreservación permite 
que estas muestras estén disponibles durante más tiempo y en cualquier momento cuando surja la necesidad del paciente.

Existen muchas prácticas de criopreservación pero sólo los biólogos o médicos pueden juzgar qué métodos de congelación y descongelación son los más adecuados para sus equipos y sus muestras o muestras 
humanas.

Además, sólo los biólogos o los médicos pueden juzgar el período de almacenamiento más adecuado para sus muestras o tejidos humanos.

Grupo objetivo y población de pacientes prevista: No existe una población de pacientes objetivo para el uso de Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenamiento de tejidos humanos. Las 
prácticas de criocongelación y criopreservación son adecuadas para la conservación de muestras humanas o muestras biológicas humanas (células, tejidos blandos y sólidos, fluidos corporales, sangre, órganos, 
etc.) a temperaturas muy bajas.

Indicaciones: No se puede reclamar ninguna indicación para el Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenamiento de tejidos humanos, ya que no existe ninguna condición clínica que deba 
diagnosticarse, prevenirse, monitorearse, tratarse, aliviarse. compensarse, reemplazarse, modificarse o controlarse con este producto sanitario.

Los usuarios de Nitrógeno Líquido Medicinal PS en el marco de la criopreservación de células y tejidos humanos son médicos, biólogos, técnicos de laboratorio, trabajadores de gases medicinales en establecimientos 
médicos, representantes de ventas de Air Liquide Healthcare España (asesor de servicios hospitalarios), enfermeras, proveedores de servicios para el suministro de nitrógeno líquido medicinal, etc. Las prácticas 
de uso se refieren en particular a los bancos de tejidos humanos, centros de Fertilización In Vitro/Tecnologías de Reproducción Asistida, laboratorios de biología, etc.

Contraindicaciones: Ninguna. No existe ninguna contraindicación respecto al Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenamiento de tejidos humanos.

Efectos Adversos: Ninguno. No hay efectos adversos relacionados con el Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenamiento de tejidos humanos.

Complicaciones:

1. Durante la criopreservación de células y tejidos humanos, existe el riesgo de contaminación cruzada de las muestras si no se utilizan crioviales o pajitas herméticas bien selladas y/o bolsas o bolsas criogénicas 
dobles.

2. En caso de exposición accidental al nitrógeno líquido, se pueden producir congelaciones en los tejidos que hayan estado en contacto directo, así como todos los siguientes efectos indeseables:

- Efectos inmediatos: dolor agudo, hemorragia local, dolor de cabeza, síncope vagal (desmayo).

- Efecto a medio plazo: granulomas cicatriciales, edema local.

- Efectos a largo plazo: hipopigmentación local, alopecia en la zona.

3. Si el nitrógeno líquido se evapora a la atmósfera ambiente, puede producirse anoxia, hiperventilación, pérdida del conocimiento y luego asfixia.

Advertencias

 - Este producto sanitario no es estéril. Respetar las normas de higiene.

 - Nitrógeno Líquido Medicinal PS es para uso médico.

 - Para la criopreservación de muestras, use crioviales o tubos para contener muestras, herméticos y bien sellados y / o doble criobolsa. Elija el dispositivo que contenga Nitrógeno Líquido Medicinal PS y las muestras, 
más adecuado al tipo de muestra (use nitrógeno líquido o gas). Siga las instrucciones para el uso de dispositivos médicos destinados a contener muestras.

 - Las muestras a conservar no tienen que estar en contacto directo con el Nitrógeno Líquido Medicinal PS, ni en procedimientos de conservación en fase gas o fase liquida. Las muestras estarán dentro de canastillas, 
tubos, bolsas etc. Se recomienda el uso de crioprotector.

 - La criopreservación de células y tejidos humanos no puede garantizar el 100% de la viabilidad de las muestras conservadas.

Precauciones

Antes de toda utilización asegúrese de que el producto es Nitrógeno Líquido Medicinal PS Producto Sanitario (CE 1639).

Instrucciones de uso y manipulación

Para evitar todo incidente, respetar obligatoriamente las siguientes consignas:

 - El personal usuario debe ser formado en manipulación de los gases licuados / criogénicos. 

 - Transferencia: la temperatura baja del nitrógeno líquido (-196°C) puede provocar quemaduras en la piel. Durante toda la operación de transferencia se utilizará obligatoriamente: gafas o visera de seguridad, 
guantes criogénicos, zapatos de seguridad, así como llevar indumentaria que cubra todo el cuerpo (manga larga y pantalones) protegiendo toda parte del cuerpo de las proyecciones eventuales.

 - No ponga agua u otras sustancias en los contenedores o recipientes.

 - Se recomienda el uso de un oxímetro en áreas de almacenamiento y uso de Nitrógeno Líquido Medicinal PS para controlar eficazmente el riesgo de suboxigenación.

 - Se recomienda que en los lugares interiores de almacenamiento y uso de Nitrógeno Líquido Medicinal PS se disponga de un sistema de monitorización de la concentración de Oxígeno ambiente.

 - Se puede ver el diagrama de canalización e instrumentación del tanque fijo o Recipientes Transportables de Líquido Criogénico de Nitrógeno Líquido Medicinal PS en la superficie de cada uno de ellos.

 - El Recipiente Transportable de Líquido Criogénico de 180 L y 230 L tiene la especificación de punto de uso: W19,05-1/16”/Macho/Derecha.

Conducción de vehículos y utilización de máquinas:

 - El Nitrógeno Líquido Medicinal PS a granel se transporta en cisternas dedicadas a nitrógeno. El rango de volúmenes transportados en cisternas es 6000 – 22000 L y la presión de servicio es de 3 bar. Para el 
transporte, las cisternas deberán cumplir la normativa internacional aplicable al transporte de Mercancías Peligrosas por vía terrestre (ADR), aérea (IATA) y ferroviaria (RID).

 - No transporte un Recipiente Transportable de Líquido Criogénico de Nitrógeno Líquido Medicinal PS en un vehículo que no tenga ventilación, ni siquiera para un viaje aparentemente corto. El Recipiente Transportable 
de Líquido Criogénico debe estar bien sujeto durante el transporte. 

 - En caso de utilización de un ascensor para desplazar un recipiente de Nitrógeno Líquido Medicinal PS, ninguna persona debe encontrarse en el ascensor. 

 - No introducir o utilizar un recipiente que contiene Nitrógeno Líquido Medicinal PS en un lugar público o un transporte público sin haberse asegurado previamente la posibilidad de que se puede hacer.



Air Liquide Healthcare España S.L. - Calle San Norberto, 23 - 28021, Madrid / ESPAÑA

3. ¿CÓMO UTILIZAR NITRÓGENO LÍQUIDO MEDICINAL PS?

Este producto sanitario se encuentra disponible en: Recipientes Transportables de Líquido Criogénico de 180 L y 230 L o a granel transportado mediante camión cisterna para descargar el producto en el tanque 
fijo en su instalación. Tanto de uno como de otro el Nitrógeno Líquido Medicinal PS será extraído mediante una tubería con sobreaislamiento criogénico al vacío o manualmente y se abastecerán los recipientes de 
criopreservación o contenedores de transporte criogénicos del cliente, cada uno de ellos con diferentes capacidades y características.

El cliente es responsable: de su instalación de criopreservación, de todas las instalaciones de tuberías, de los tipos de recipientes de criopreservación o de contenedores de transporte criogénico, así como de las 
alarmas instaladas.

El profesional sanitario (biólogo o médico), dependiendo del tipo de muestra y de la técnica a utilizar, tomará la muestra, la colocará en crioviales, tubos o criobolsa (se recomienda el uso de crioprotector) y la 
depositará dentro de un recipiente de criopreservación. Los accesorios utilizados, así como el volumen de nitrógeno y la elección del tipo de almacenamiento (fase líquida o gaseosa), serán elegidos por el profesional 
sanitario en función de su criterio y de las características de las muestras. Además, sólo los biólogos o médicos pueden juzgar el período de almacenamiento más adecuado para las muestras.

Modo y/o vía de administración: El Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenaje de tejidos humano no se usa mediante ninguna vía de administración.

Accesorios y productos sanitario que se usan con el Nitrógeno Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenamiento de tejidos humanos son: recipientes de criopreservación, contenedores de transporte 
criogénicos, crioviales (tubos)/pajitas, botes, copas, bolsas criogénicas (incluidas bolsas de sangre)/bolsillos, cajas, bastidores, sistemas de monitorización de vigilancia remota (producto sanitario o no, según las 
funcionalidades de las que disponga), crioprotector. Todos ellos tienen que ser compatibles con la baja temperatura.

-Este producto sanitario se suministra sin ningún accesorio.

Especificaciones de uso: la presión de servicio de los Recipientes Transportables de Líquido Criogénico de 180 L y 230 L es de entre 1,5 y 2,9 bar. Estos disponen de dos válvulas se seguridad para evitar la 
sobrepresión; las válvulas de seguridad están taradas a 1,7 y 4 bar. 

Eliminación del producto sanitario: los tanques fijos y Recipientes Transportables de Líquido Criogénico de 180 L y 230 L son propiedad de Air Liquide. Su mantenimiento y eliminación son responsabilidad 
exclusiva de Air Liquide. En cuanto al Nitrógeno Líquido Medicinal PS, en el contexto de un uso normal, no se espera ninguna eliminación, esta sustancia se evapora de forma natural.

4. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCIDENTE?

• En caso de vuelco o de fuga. 

 - Tener en cuenta que 1 litro de nitrógeno líquido criogénico genera 690 litros de gas a temperatura ambiente (15°C a 1 bar)
 - Una atmósfera con menos de un 19% de oxígeno es peligrosa. Una atmósfera saturada de nitrógeno puede producir pérdidas de conocimiento y después asfixia. El nitrógeno gaseoso proveniente de la 
evaporación del nitrógeno líquido tiene tendencia a acumularse en los puntos bajos (a baja temperatura, el nitrógeno gaseoso es más pesado que el aire). 
 - Evacuar el local. 
 - No entrar jamás en el local antes de asegurarse de que el contenido de oxígeno es superior al 18%, a menos que se esté equipado con un aparato de respiración autónoma para este fin. 

• En caso de malestar: 

 - Llevar rápidamente a esa persona a una atmósfera normal. 
 - Iniciar la respiración artificial rápidamente y ponerse en contacto con los servicios de emergencia. Si fuese necesario, administre oxígeno con un respirador o, en su defecto, con una botella. 

• En caso de proyección:

 - En los ojos: lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico. 
 - En la piel: no frotar, quitar o aflojar la ropa si fuese necesario. Descongelar las partes afectadas aplicando calor de forma moderada o progresiva (con agua tibia si es posible durante quince minutos, y si no, 
colocándolas contra cualquier otra parte caliente del cuerpo). Consulte a un médico.

• En caso de duda consultar la ficha de datos de seguridad. 

5. ¿CÓMO ALMACENAR CONSERVAR EL NITRÓGENO LÍQUIDO MEDICINAL PS?

Las zonas de almacenamiento o de empleo del Nitrógeno Líquido Medicinal PS deben contar con ventilación natural o forzada que se expulse al aire libre, para mantener el contenido de oxígeno en un valor superior 
al 19% y evitar cualquier riesgo de malestar o de anoxia. 

 - Con el objetivo de informar y de alertar al personal que lo use, debe instalarse un panel señalizando el riesgo de forma bien visible.

 - Los locales donde se realicen tareas de criopreservación tienen que cumplir con la normativa vigente que les aplique.

 - Se debe poner a disposición del personal los equipos de protección individual para evitar riesgo de quemaduras criogénicas durante las transferencias de nitrógeno líquido y cualquier manipulación.

 - La baja temperatura debilita muchos materiales. Además, todos los materiales que componen los recipientes de almacenamiento o de transferencia son materiales de uso criogénico Está prohibido usar otros 
recipientes que no estén recomendados por el fabricante para almacenamiento y uso con nitrógeno líquido. 

 - El material debe encontrarse en buen estado y debe utilizarse según las recomendaciones del fabricante. 

 - Si el Nitrógeno Líquido Medicinal PS se transfiere a recipientes que no disponen de válvulas para aliviar la sobrepresión, es obligatorio el uso de tapones no estancos para evitar el riesgo de presión excesiva. 

 - El material debe almacenarse en un lugar limpio, de fácil acceso, ventilado, protegido de las inclemencias del tiempo y la humedad. Se recomienda que la temperatura del área de almacenamiento o uso del 
Nitrógeno Líquido Medicinal PS esté entre 0º y 50ºC.

 - El nitrógeno líquido se evapora de forma natural, es obligatorio controlar regularmente el nivel de Nitrógeno Líquido Medicinal PS en los recipientes de almacenamiento. La ausencia de nitrógeno puede destruir 
las muestras almacenadas y el exceso de nitrógeno durante el llenado también; algunas muestras se conservan exclusivamente en nitrógeno en fase gaseosa.

 - No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta o en la nota de entrega.

6. CADUCIDAD Y LOTE DEL PRODUCTO SANITÁRIO

La caducidad del Nitrógeno Líquido Medicinal PS es de 3 meses. 

El periodo de almacenamiento viene definido por la tasa de evaporación del producto (gas licuado).

El lote y la fecha de caducidad de Nitrógeno Líquido Medicinal PS está disponible en la etiqueta o en la nota de entrega.

 - No dejar a la vista ni al alcance de los niños.

 - No fume.

 - No aproximar una llama.

 - No engrasar.

 - Manipular el producto sanitario siempre protegiéndose  con gafas o visera de seguridad, guantes criogénicos, zapatos de seguridad, así como llevar indumentaria que cubra todo el cuerpo 
(manga larga y pantalones) y oxímetro.

Cualquier incidente grave relacionado con el Líquido Medicinal PS para criopreservación y almacenamiento de tejidos humanos debe comunicarse:

- En España: a Air Liquide Healthcare España y a la AEMPS a través del portal https://notificaps.aemps.es/

- En Portugal:  Air Liquide Medicinal y a INFARMED.



1. O QUE É AZOTO LÍQUIDO MEDICINAL DA AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA E PARA QUE É UTILIZADO?

O Azoto Líquido Medicinal para criopreservação e conservação de tecidos humanos fabricado pela Air Liquide Healthcare España é um dispositivo médico de classe IIa de acordo com a Regra 2 do Anexo VIII do 
Regulamento (UE) 745/2017 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril 2017.

Utilização prevista: O Azoto Líquido Medicinal fabricado pela Air Liquide Healthcare España é utilizado no armazenamento de criopreservação de tecidos humanos, práticas de congelamento de células e tecidos 
humanos a -196°C, sem qualquer contato direto com amostras humanas.

A criopreservação é alcançada por:
- congelação lenta, para o qual é recomendado o uso de um crioprotetor.

- vitrificação fechada onde se recomenda utilizar um crioprotector,

A prestação técnica reivindicada é a criopreservação, ou seja, o armazenamento a longo prazo de tecidos e células humanas mantendo uma temperatura de -196°C.
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Leia com atenção e na íntegra estas instruções antes de usar o produto.

Guarde estas instruções, talvez seja necessário lê-las novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, contacte o seu fornecedor habitual.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE AZOTO LÍQUIDO MEDICINAL PARA 
CRIOPRESERVAÇÃO E  CONSERVAÇÃO DE TECIDOS HUMANOS  

Distribuidor em Portugal: Air Liquide Medicinal S.A. - R. Dr. António Loureiro Borges, nº4 - 3º 
                                           Arquiparque - Miraflores - 1495-131 ALGÉS / PORTUGAL

Fabricante:   Fabricante: Air Liquide Healthcare España S.L. - C/ San Norberto, 23 - 28021, Madrid / ESPAÑA
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CÓDIGO COMERCIAL DISPOSITIVO MÉDICO

M4122RL Azoto Líquido Medicinal Tanque fixo

M4100R18RLA001 Azoto Líquido Medicinal Recipiente Transportável de Líquido Criogénico de 180 L

M4100R23RLA001 Azoto Líquido Medicinal Recipiente Transportável de Líquido Criogénico de 230 L

2. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE UTILIZAR AZOTO LÍQUIDO MEDICINAL

O benefício clínico associado ao Azoto Líquido Medicinal em aplicações de criopreservação é a possibilidade de utilização de amostras criopreservadas descongeladas, para reintrodução no corpo humano, sabendo 
que a capacidade funcional das amostras pode ser seriamente afetada pela idade, diferentes condições médicas. Condições, incluindo síndromes genéticas, e por tratamento. A criopreservação permite que essas 
amostras fiquem disponíveis por mais tempo e a qualquer momento quando houver necessidade do paciente.

Grupo-alvo e população de pacientes pretendida: Não há população-alvo de pacientes para o uso de azoto líquido medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos. As práticas de 
criocongelação e criopreservação são adequadas para a preservação de amostras humanas ou amostras biológicas humanas (células, tecidos moles e sólidos, fluídos corporais, sangue, órgãos, etc.) a temperaturas 
muito baixas.

Indicações: Nenhuma indicação pode ser reivindicada para Azoto Líquido Medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos, pois não há nenhuma condição clínica que precise ser diagnosticada, 
prevenida, monitorizada, tratada, amenizada, compensada, substituída, modificada ou controlada por este dispositivo médico.

Os utilizadores de Azoto Líquido Medicinal no âmbito da criopreservação de células e tecidos humanos são médicos, biólogos, técnicos de laboratório, trabalhadores de gases medicinais em estabelecimentos 
médicos, representantes comerciais da ALHE (assessor de serviços hospitalares), enfermeiros, prestadores de serviços de fornecimento de medicamentos Azoto líquido, etc. As práticas de utilização referem-se, 
em particular, a bancos de tecidos humanos, centros de fertilização in vitro/tecnologias de reprodução assistida, laboratórios de biologia, etc.

Contraindicações: Nenhuma. Não há contraindicação em relação ao Azoto Líquido Medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos.

Efeitos Adversos: Nenhum. Não há efeitos adversos relacionados ao Azoto Líquido Medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos.

Complicações:

1. Durante a criopreservação de células e tecidos humanos, existe o risco de contaminação cruzada das amostras se estas não forem colocadas em recipientes bem fechados.

2. Em caso de exposição acidental ao azoto líquido, pode ocorrer congelamento dos tecidos que estiveram em contato direto, bem como todos os seguintes efeitos indesejáveis:

- Efeitos imediatos: dor aguda, hemorragia local, dor de cabeça, síncope vagal (desmaio).

- Efeito a médio prazo: granulomas cicatriciais, edema local.

- Efeitos a longo prazo: hipopigmentação local, alopécia na zona.

3. Se o azoto líquido evaporar na atmosfera ambiente, poderá ocorrer anóxia, hiperventilação, perda de consciência e, em seguida, asfixia.

Advertências

 - Este dispositivo médico não é estéril. Respeite as regras de higiene.

 - Azoto Líquido Medicinal é para uso médico.

 - Para criopreservação de amostras, utilizar dispositivos pequenos para conter amostras, hermeticamente fechados e bem fechados e/ou em saco duplo. Escolha o equipamento contendo azoto e as amostras mais 
apropriadas para o tipo de amostra (use azoto líquido ou gás). Siga as instruções de utilização de dispositivos médicos destinados a conter amostras.

 - As amostras a conservar não necessitam de estar em contacto direto com azoto, nem em procedimentos de conservação em fase gasosa ou em fase líquida. As amostras estarão em cestos, tubos, sacos, etc. 
Recomenda-se o uso de crioprotetor.

 - A criopreservação de células e tecidos humanos não pode garantir 100% de viabilidade das amostras preservadas.

Precauções

Antes de qualquer utilização, certifique-se de que o produto é o Dispositivo Médico Azoto Líquido Medicinal (CE 1639).

Instruções de utilização e manipulação

Para evitar qualquer incidente, é obrigatório respeitar as seguintes instruções:

 - O pessoal utilizador deve ser formado no manuseamento de gases liquefeitos/criogénicos.

 - Transferência: a baixa temperatura do azoto líquido (-196°C) pode causar queimaduras na pele. Durante toda a operação de transferência devem ser utilizados: óculos ou viseira de segurança, luvas criogênicas, 
calçado de segurança, bem como usar roupas que cubram todo o corpo (mangas compridas e calças) protegendo todas as partes do corpo de possíveis projeções.

 - Não coloque água ou outras substâncias em recipientes ou recipientes.

 - Recomenda-se a utilização de um Oxímetro em determinadas áreas para controlar eficazmente o risco de suboxigenação.

 - Recomenda-se que em locais fechados de armazenamento e utilização de Azoto Líquido Medicinal exista sistema de monitorização da concentração de Oxigénio ambiente.

 - Pode ver o diagrama de canalização e instrumentação do tanque fixo ou recipientes transportáveis de líquidos criogénicos na superfície de cada um deles.

 - O Recipiente de Líquido Criogénico Transportável 180 L e 230 L possui especificação de ponto de uso: W19.05-1/16”/Macho/Direita.

Condução de veículos e utilização de máquinas:

 - O azoto líquido medicinal a granel é transportado em camiões-cisterna dedicados. A faixa de volumes transportados em tanques é de 6.000 a 22.000L e a pressão de serviço é de 3 bar. Para o transporte, os 
tanques devem cumprir as normas internacionais aplicáveis ao transporte de Mercadorias Perigosas por via terrestre (ADR), aérea (IATA) e ferroviária (RID).

 - Não transporte um Recipiente Transportável de Líquido Criogénico de Azoto Líquido Medicinal em um veículo sem ventilação, mesmo para uma viagem aparentemente curta. O recipiente transportável de líquido 
criogénico deve ser bem preso durante o transporte.

 - Se for utilizado o elevador para movimentar o recipiente de azoto líquido, ninguém deverá estar no elevador.

 - Não introduzir ou utilizar recipiente contendo Azoto Líquido Medicinal em local público ou transporte público sem ter previamente assegurada a possibilidade de o fazer.
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3. COMO UTILIZAR AZOTO LÍQUIDO MEDICINAL?

Este dispositivo médico está disponível em: Recipientes Transportáveis de Líquido Criogénico de 180 L e 230 L ou a granel transportado em camião-cisterna para descarregar o produto no tanque fixo de sua 
instalação. De ambos será extraído o Azoto Líquido Medicinal através de tubo criogénico superisolado a vácuo ou manualmente e serão fornecidos recipientes de criopreservação ou recipientes de transporte 
criogénico do cliente, cada um deles com diferentes capacidades e características

O cliente é responsável por: a sua instalação de criopreservação, todas as instalações de tubagens, tipos de recipientes de criopreservação ou recipiente de transporte criogénico, bem como quaisquer alarmes 
instalados.

O profissional de saúde (biólogo ou médico), dependendo do tipo de amostra e da técnica a ser utilizada, irá colher a amostra, colocá-la em um tubo ou bolsa (recomenda-se o uso de crioprotetor) e colocá-la em 
um recipiente de criopreservação. Os acessórios utilizados, bem como o volume de azoto e a escolha do tipo de armazenamento (fase líquida ou gasosa), serão escolhidos pelo profissional de saúde com base no 
seu critério e nas características das amostras. Além disso, apenas biólogos ou médicos podem avaliar o período de armazenamento mais adequado para as amostras.

Modo e/ou vía de administração: O azoto líquido medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos não é utilizado por nenhuma via de administração.

Os acessórios e dispositivos médicos usados com Azoto Líquido Medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos incluem: recipientes de criopreservação, recipientes de transporte 
criogénico, criotubos (tubos)/canudos, frascos, copos, bolsas criogénicas (incluindo bolsas de sangue)/bolsos, caixas, prateleiras , sistemas de monitoramento de vigilância remota (produto médico ou não, 
dependendo das funcionalidades disponíveis), crioprotetor. Todos eles devem ser compatíveis com baixas temperaturas.

- Este dispositivo médicos é admisnistrado sem recurso a acessórios.

Especificações de utilização: a pressão de serviço dos recipientes transportáveis para líquidos criogénicos de 180 L e 230 L está entre 1,5 e 2,9 bar. Possuem duas válvulas de segurança para evitar sobrepressão; 
As válvulas de segurança estão reguladas para 1,7 e 4 bar.

Eliminação do dispositivo médico: os tanques fixos de 180 L e 230 L e os recipientes transportáveis para líquidos criogénicos são propriedade da Air Liquide. A sua manutenção e eliminação são da exclusiva 
responsabilidade da Air Liquide. Quanto ao Azoto Líquido Medicinal, no contexto de uso normal, não é esperada nenhuma eliminação, esta substância evapora naturalmente.

4. QUAIS SÃO AS MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE INCIDENTE?

• Em caso de capotamento ou fuga.

 - Tenha em mente que 1 litro de azoto líquido criogénico gera 690 litros de gás à temperatura ambiente (15°C a 1 bar)

 - Uma atmosfera com menos de 19% de oxigénio é perigosa. Uma atmosfera saturada com azoto pode causar inconsciência e depois asfixia. O azoto gasoso proveniente da evaporação do azoto líquido tem 
tendência a acumular-se em pontos baixos (em baixas temperaturas, o azoo gasoso é mais pesado que o ar).

 - Evacuar o local.

 - Nunca entre nas instalações antes de se certificar de que o teor de oxigénio é superior a 18%, a menos que esteja equipado com um aparelho respiratório autónomo para esse efeito. 

• Em caso de desconforto: 

 - Leve rapidamente essa pessoa para uma atmosfera normal.

 - Inicie rapidamente a respiração artificial e entre em contato com os serviços de emergência. Se necessário, administrar oxigénio com respirador ou, na sua falta, com cilindro

• Em caso de projeção:

 - Nos olhos: lave-os com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.

 - Na pele: não esfregue, retire ou abra a roupa se necessário. Descongele as partes afetadas aplicando calor de forma moderada ou progressiva (com água morna, se possível, durante quinze minutos, e se não, 
colocando-as contra qualquer outra parte quente do corpo). Consulte um médico.

• Em caso de dúvidas consulte a ficha de dados de segurança. 

5. COMO ARMAZENAR E CONSERVAR EM AZOTO LIQUIDO MEDICINAL?

As áreas de armazenamento ou utilização de Azoto Líquido Medicinal devem ter ventilação natural ou forçada que seja expelida para o ar livre, para manter o teor de oxigénio em valor superior a 19% e evitar 
qualquer risco de desconforto ou anóxia. 

 - Para informar e alertar o pessoal que o utiliza, deve ser instalado um painel que sinalize claramente o risco.

 - Os locais onde se realiza a criopreservação devem cumprir as normas vigentes que lhes são aplicáveis.

 - Equipamento de proteção individual deve ser disponibilizado ao pessoal para evitar o risco de queimaduras criogénicas durante transferências de azoto líquido e qualquer manipulação.

 - A baixa temperatura enfraquece muitos materiais. Além disso, todos os materiais que compõem os recipientes de armazenamento ou transferência são materiais de uso criogênico, sendo proibida a utilização de 
outros recipientes que não sejam recomendados pelo fabricante para armazenamento e uso com azoto líquido.

 - O material deve estar em bom estado e deve ser utilizado de acordo com as recomendações do fabricante.

 - Caso o Azoto Líquido Medicinal seja transferido para recipientes que não possuam válvulas para alívio de sobrepressão, é obrigatório o uso de tampas não estanques para evitar o risco de pressão excessiva.

 - O material deve ser armazenado em local limpo, de fácil acesso, ventilado, protegido de intempéries e umidade. Recomenda-se que a temperatura da área de armazenamento ou utilização do Azoto Líquido 
Medicinal esteja entre 0º e 50ºC.

 - O azoto líquido evapora naturalmente, sendo obrigatório controlar regularmente o nível de azoto líquido medicinal nos recipientes de armazenamento. A ausência de azoto pode destruir as amostras armazenadas 
e também o excesso de azoto durante o enchimento; algumas amostras são preservadas exclusivamente em azoto em fase gasosa.

 - Não utilizar após o prazo de validade indicado no rótulo ou na guía de remessa.

6. VALIDADE E LOTE DO DISPOSTIVO MÉDICO

O prazo de validade do Azoto Líquido Medicinal é de 3 meses.

O período de armazenamento é definido pela taxa de evaporação do produto (gás liquefeito)

O lote e o prazo de validade do Azoto Líquido Medicinal estão disponíveis no rótulo ou na guía de remessa.

 - Não deixe à vista ou ao alcance das crianças.

 - Não fume.

 - Não se aproxime de uma chama.

 - Não unte.

 - Manusear o produto médico sempre protegendo-se com óculos ou viseira de segurança, luvas criogénicas, calçado de segurança, bem como usar roupas que cubram todo o corpo (mangas 
compridas e calças) e oxímetro.

Qualquer incidente grave relacionado com Azoto Líquido Medicinal para criopreservação e armazenamento de tecidos humanos deve ser relatado: 

- Em España: a Air Liquide Healthcare España e à AEMPS a través do portal https://notificaps.aemps.es/

- Em Portugal:  Air Liquide Medicinal e ao INFARMED.


